IZBOR ROTORA 



5. VENTILATOR 

6. 



1000x700x1600 mm. 
Tezina: 70 kg. 



Dimenzije merne konzole: 
400x400x350 mm. 
Tezina : 1 0 kg. 



Efikasnost rada: 
3-15 min, zavisno od 
nacina balansiranja, 
uvezbanosti operatora 
stanja rotora. 



+ 


PODACI 0 ROTORU 


▲ 




Naziv : VENTILATOR 






Kvalitet: G6.3 


▼ 




Masa : 5.5 kg 




NE 


Precnik: 400 mm 


DA 


Br.obr.: UOO °/min 
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mase 


Test 

masa: 

ugao 


109m, 


39° 


Start 

satest 

masom 


Izbor 








rotora 


Test masa: 








